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Philips Healthcare  
22100 Bothell Everett Highway  
Bothell, WA 98021  
Emergency Care 
 

05 septembre 2023 
 
Objet : Information relative à l’arrêt de production des piles M3863A pour défibrillateurs automatisés 
externes (DAE) FR2 et FR2+. 

 
Madame, Monsieur, 
 
Le 5 décembre 2019, Philips a annoncé son intention d’accepter les commandes de certains 
consommables pour DAE FR2 jusqu’au 31 mars 2024. Nous regrettons de devoir vous prévenir que, faisant 
face à un problème industriel et logistique imprévu, nous ne sommes pas en capacité de fournir la pile 
longue durée au lithium-dioxyde de manganèse (Li-MnO2) M3863A et devons l’arrêter avec effet 
immédiat.  

Pour toute question, veuillez contacter votre représentant local.  

Sincèrement, 

 

 

Karl Frosh 
Product manager 
Philips Healthcare 
Emergency Care 


